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Wichtige Punkte fiur den Umgang mit dem neuen
oralen Antikoagulans Rivaroxaban aus Sicht des
Labormediziners: Nachweis und Interferenz mit

gebrauchlichen Gerinnungstests™

W.-M. Halbmayer

fiir die Arbeitsgruppe ,Neue orale Antikoagulanzien” der Osterreichischen Gesellschaft fiir Laboratoriumsmedizin und
Klinische Chemie (OGLMKC) und der Osterreichischen Gesellschaft fiir Qualitatssicherung und
Standardisierung medizinisch-diagnostischer Untersuchungen (OQUASTA)

Einleitung

Nach fast 70-jdhriger Erfahrung mit oralen Antikoagulanzien
vom Kumarintyp (Vitamin-K-Antagonisten) haben sich nach
kurzem Intermezzo (2004-2006) des oralen Thrombin-
Hemmers Ximelagatran nun neue orale Antikoagulanzien
(NOAC) wie Dabigatran (direkter Thrombin-Hemmer) und
einige direkte anti-Xa-Hemmer (Rivaroxaban, Apixaban,
Edoxaban, ...) in das medizinische Bewusstsein und zuletzt
(November 2011) durch — v. a. Dabigatran betreffende — Arti-
kel in der Boulevard-Presse auch in den Fokus der Allgemein-
heit gedringt. Entwickelt, um ohne Routine-Labormonitoring
und in oraler Darreichungsform fiir Therapie und Prophylaxe
der venosen Thromboembolie (VTE), Insultprophylaxe bei
Vorhofflimmern (VHF) und auch als Therapeutikum beim
akuten Koronarsyndrom (ACS) Verwendung zu finden, wur-
den die NOAC zuerst in der Orthopédie nach elektiven Hiift-
und Kniegelenkersatzoperationen als Thromboseprophylaxe
zugelassen, um nach ihrer Bewéhrung nun die neuen Indika-
tionen mit groBerer Verbreitung und ldngerer Verabreichungs-
dauer zu erobern [1].

Nach kurzer Diskussion zu Pro und Kontra des Labormonito-
rings [2-3] war in Laborfachkreisen bald Konsens dartiber,
dass die fehlende Notwendigkeit eines permanenten Labor-
monitorings jedoch nicht die erforderliche Messbarkeit dieser
neuen Substanzen in tédglich vorkommenden, klinischen
Situationen (Blutungsneigung, geplante diagnostische und
therapeutische Eingriffe, ...) oder Notfallsituationen wie Blu-
tung, Notoperation oder Fibrinolysetherapie bei Insult er-
spart. Auch Niereninsuffizienz oder interferierende Komedi-
kationen konnen nun die Messbarkeit dieser neuen Substan-
zen, in deren Evaluierungsstudien praxistaugliche Testsyste-
me nicht — oder nicht systematisch — miteingebunden waren,
erfordern. All das konnte auch in Analogie zu der Einfiihrung
der niedermolekularen Heparine in den 1990er-Jahren gese-
hen werden.

Auf der Suche nach geeigneten Nachweissystemen fielen
bald die dosisabhingige Beeinflussung der iiblichen Global-
Gerinnungstests (v. a. PTZ/INR, aPTT) durch die neuen ora-
len NOAC auf, ohne dass sie jedoch als ausreichend standar-
disierbare Labortests fiir diesen Zweck herangezogen werden

* Nachdruck aus J Kardiol 2012; 19 (1-2): 27-32.
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konnten [4-7]. Gleichzeitig beschiftigten Patienten mit pa-
thologischen Gerinnungswerten, hervorgerufen durch Ein-
nahme von NOAC, bereits vor deren Zulassung fiir die ver-
breiteten Indikationen wie VTE und VHEF, die Speziallabors
vieler Kliniken.

Interferenz mit Gerinnungstests (,falsche
Gerinnungswerte”)

Die Arbeitsgruppe ,.Neue orale Antikoagulanzien® der
OGLMKC und OQUASTA untersuchte die artifizielle Beein-
flussung von gebriuchlichen Gerinnungstests im klinischen
Bereich mit den ersten CE-gekennzeichneten Kalibrator-
plasmen fiir Rivaroxaban (standardisierte, lyophilisierte Plas-
men mit definierten Konzentrationen an Rivaroxaban) von
Hyphen Biomed, Neuville sur Oise, Frankreich, die uns dan-
kenswerterweise, noch vor deren Verfiigbarkeit am Markt,
durch CoaChrom Diagnostica, Wien, zu Verfiigung gestellt
worden waren. Je 5 Plasmen mit unterschiedlichen Konzen-
trationen an Rivaroxaban von 0,0-0,48 ug/ml wurden an 6
spezialisierte Gerinnungslaboratorien groBfer Osterreichi-
scher Krankenhéuser (von Ost nach West: AKH, Medizini-
sche Universitit Wien; Krankenhaus Hietzing, Wien; Landes-
klinikum St. Polten; AKH-Linz; Klinikum Wels-Grieskirchen
und Universitdt Innsbruck) versendet und mit den jeweils
routinemiflig verwendeten Gerinnungstests auf Interferenz
gepriift.
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Abbildung 1: Verhalten der Prothrombinzeit (PTZ, %) bei ansteigenden Konzentra-
tionen (ug/ml) Rivaroxaban im Plasma (box plot: median, 25. und 75. Perzentile).

For personal use only. Not to be reproduced without permission of Krause & Pachernegg GmbH.



Klinische Studien/Klinische Praxis

200 ﬁ

INR
&=
]

T T T T
000 008 o 0128 0z 0% 040
Konz.

120,007
0000~
B0U00y
. é
Y
®  son H %
20,00 E
2000
ot T T T T T T T
000 008 o1 0125 028 026 04
Konz.

Abbildung 2: Verhalten der INR bei ansteigenden Konzentrationen (ug/ml)
Rivaroxaban im Plasma (box plot: median, 25. und 75. Perzentile).

Abbildung 3: Verhalten der aktivierten, partiellen Thromboplastinzeit (aPTT, sec.)
bei ansteigenden Konzentrationen (ug/ml) Rivaroxaban im Plasma (box plot: medi-
an, 25. und 75. Perzentile).
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Abbildung 4: Verhalten der Faktor VII Gerinnungsaktivitat (FVII, %) bei ansteigen-
den Konzentrationen (pg/ml) Rivaroxaban im Plasma (box plot: median, 25. und 75.
Perzentile).

Abbildung 5: Verhalten der Faktor-VIll-Gerinnungsaktivitat (FVIII, %) bei anstei-
genden Konzentrationen (pg/ml) Rivaroxaban im Plasma (box plot: median, 25. und
75. Perzentile).
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Abbildung 6: Verhalten des Lupusantikoagulanz-Suchtests (dRVVT-Screen, sec.)
bei ansteigenden Konzentrationen (ug/ml) Rivaroxaban im Plasma (box plot: medi-
an, 25. und 75. Perzentile).

Abbildung 7: Verhalten der Antithrombin-Aktivitdt (im amidolytischen Test tber

anti-Xa gemessen, AT-Ill, %) bei ansteigenden Konzentrationen (ug/ml) Rivaroxaban
im Plasma (box plot: median, 25. und 75. Perzentile).
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Das im Plasma enthaltene Rivaroxaban fiihrte zu einer Verlidn-
gerung aller Gerinnungszeiten von PTZ- und aPTT-abhingi-
gen Testsystemen: PTZ/INR (Abb. 1, 2), aPTT (Abb. 3), exo-
gene Gerinnungsfaktoren II, V, VII (Abb. 4), X, endogene
Gerinnungsfaktoren VIII (Abb. 5), IX, XI, XII, Lupusanti-
koagulanzientest mittels dRVVT (Abb. 6), Protein-S-Aktivi-
tét, sowie dem anti-Xa-Heparinnachweis und dem Antithrom-
binnachweis auf anti-Xa-Basis (Abb. 7). Keine wesentliche
Beeinflussung zeigten die kolorimetrische Faktor-XIII-Be-
stimmung, die chromogene Bestimmungen von Protein C,
Plasminogen oder immunologische Bestimmungen wie Von-
Willebrand-Faktor u. 4.

Das bedeutet, dass bei hoheren Rivaroxaban-Spiegeln wie
z. B. bei einer Blutabnahme 2—4 Stunden nach oraler Ein-
nahme (Spitzenspiegel) mit starken Verdnderungen von v. a.
koagulometrischen Gerinnungsstests zu rechnen ist, die als
pathologische Prozesse, z. B. Verbrauchskoagulopathie oder
Hepatopathie, fehlinterpretiert werden konnten, da sie eine
In-vitro-Beeinflussung der Gerinnungstests durch das im
Plasma enthaltene Rivaroxaban darstellen, ohne jedoch den
wahren Gerinnungszustand des Patienten widerzuspiegeln.
Ahnlich verhilt sich auch Dabigatran durch Hemmung von
Thrombin-abhingigen Gerinnungstests. Dabigatran beein-
flusst zusitzlich noch Analysen wie z. B. die gerinnungs-
technische Bestimmung der APC-Resistenz, eine gebriduchli-
che Bestimmungsmethode des Gerinnungsfaktors XIII, der
fir die Wundheilung von Bedeutung ist, oder auch die, fiir
Blutungsgeschehen wichtige, Fibrinogenbestimmung nach
Clauss. Eine Auflistung dieser Beeinflussungen ist seit Okto-
ber 2010 auf den Homepages der OGLMKC und OQUASTA
unter

http://oequasta.at/download/publikationen/
neueAkStatement juni2011.pdf

bzw.
http://www.oeglmkc.at/oak/index.html

zu finden.

Praxistaugliche, fiir die Befunderstellung
zugelassene Nachweismethoden von
Dabigatran oder Rivaroxaban im Plasma

Nachdem anfinglich verschiedene Gerinnungstests auf ihre
Eignung fiir den quantitativen Nachweis der NOAC erprobt
wurden [4, 6], kristallisierten sich vorerst (Stand November
2011) 2 Testsysteme fiir die neuen Substanzen heraus, die
schlieBlich in Osterreich CE-gekennzeichnet zugelassen wur-
den. Fiir den direkten Thrombinhemmer Dabigatran, ein von
der Thrombinzeit abgeleiteter Test (Hemoclot Thrombin Inhi-
bitor Test, CoaChrom Diagnostica, Wien) und eine amido-
lytische (nicht-koagulometrische) Variante (Biophen DTI,
CoaChrom Diagnostica, Wien), die mit CE-zertifizierten
Eich- und Kontrollplasmen (Dabigatran Calibrator/Control
Plasma, Hyphen BioMed, Neuville sur Oise, Frankreich) zur
qualitidtsgesicherten, quantitativen Dabigatranmessung (in
pg/ml oder pg/l) herangezogen werden konnen. Der gerin-
nungstechnische Test wird zudem auch vom Hersteller des
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Medikamentes in seinen Anwendungsinformationsschriften
,Pradaxa Ratgeber fiir Arzte* angefiihrt.

Fiir den direkten Faktor-Xa-Hemmer Rivaroxaban gibt es bis
dato (Stand November 2011) 2 chromogene anti-Xa-Tests
(Biophen DiXa-I, Hyphen BioMed, Neuville sur Oise, Frank-
reich, tiber CoaChrom, Wien und Technochrom anti-Xa,
Technoclone, Wien), wie sie auch fiir den Nachweis von un-
fraktioniertem oder niedermolekularem Heparin Verwendung
finden, nun aber mit der Substanz Rivaroxaban als CE-ge-
kennzeichnetem Kalibrator (Rivaroxaban Calibrator Plasma,
Hyphen Biomed, Neuville sur Oise, Frankreich iiber Coachrom
Diagnostica, Wien, bzw. Technoview Rivaroxaban Calibra-
tors and Controls, Technoclone, Wien) geeicht werden kon-
nen, womit auch der Rivaroxabanspiegel im Plasma quantita-
tiv (Angabe in pg/ml oder pg/l) gemessen werden kann. Der
Biophen-Direkte-Xa-Inhibitoren- (DiXa-I-) Test ist zudem
noch Heparin-unempfindlich, wiirde also in einer etwaigen
Bridging-Situation Heparin nicht félschlicherweise miter-
fassen.

Fiir 2012 wird jedoch eine Vielzahl von CE-zertifizierten
Testsystemen verschiedener Hersteller fiir die Messung von
NOAC erwartet.

Zu erwartende Spitzen- oder Talspiegel-
werte der neuen oralen Antikoagulanzien
und Deutung beziiglich einer Blutungs-
neigung
In dem ,,Pradaxa Ratgeber fiir Arzte” zur Schlaganfall-Pri-
vention bei Vorhofflimmern und dem ,,Ratgeber fiir Arzte zur
Verordnung von Pradaxa (Dabigatranetexilat) zur Primérpri-
vention von VTE nach elektivem chirurgischem Hiift- oder
Kniegelenksersatz* gibt der Hersteller von Dabigatran auch
Hinweise zu den zu erwartenden Spitzenspiegeln im Plasma
und verweist auf eine Publikation [8], in der 2 Stunden nach
Ersteinnahme von 100 mg oder 200 mg Dabigatranetixilat
Spitzenspiegel von 128 bzw. 199 ug/l (= ng/ml) und im
steady-state 191 bzw. 359 pg/l im Plasma von gesunden
Minnern gemessen wurden.

Laut Hersteller von Dabigatran (Boehringer Ingelheim) wei-
sen Hemoclot-Werte > 67 pg/l (oder ng/ml) bei Blutabnahme
in Talspiegel, d. h. vor der Einnahme der ndchsten Tagesdosis
von 220 mg Dabigatranetixilat (Orthopédie) auf ein erhohtes
Blutungsrisiko hin. Bei der Einnahme von 2 x 150 mg
Pradaxa (Vorhofflimmern) sind Talspiegel (Blutabnahme vor
nidchster Einnahme) > 200 pg/1 (bzw. ng/ml) 1t. Hersteller ein
Hinweis fiir erhohtes Blutungsrisiko.

Fiir Rivaroxaban zeigten chromatographische und massen-
spektrometrische Untersuchungen bei orthopidischen Patien-
ten nach Hiiftendoprothese [9, 10] nach 1x tidglicher Einnah-
me von 10 mg bzw. 20 mg Rivaroxaban Spitzenspiegel von
91,4-195,5 pg/l bzw. 159,6-359,8 ng/l und Talspiegel von
1,3-37,6 pg/l bzw. 4,3-95,7 ug/l. Wurde die Gesamttages-
dosis von 10 und 20 mg auf 2 Gaben pro Tag verteilt, erzielte
man 45,8-105,4 pg/l bzw. 102,7-218,2 ug/l als Spitzenspie-
gel und 4,2-39,2 pg/l bzw. 7,9-99,7 pg/l als Talspiegel [11].
Erfahrungen zu Spitzen- oder Tagesspiegel in Relation zu



einer etwaigen Blutungsneigung oder Empfehlungen zu Re-
ferenzbereichen von Spitzen- oder Talspiegelmessungen mit
den chromogenen, praxistauglichen direkten anti-Xa-Tests
sind bis dato nicht bekannt.

Bei Apixaban wurden in einer Nebenuntersuchung der
APPRAISE-1-Studie [12] Apixaban-Konzentrationen im
Plasma von 1691 Patienten mit Fliissigchromatographie und
Massenspektrometrie sowie mit einem anti-Xa-Heparin-Test
(Rotachrom, Diagnostica Stago) gemessen und die Werte un-
ter Studienbedingungen anhand einer Apixaban-Eichkurve
sowie an einem Heparin-Kalibrator gemessen und ein nicht
niher zeitlich definierter Apixabanspiegel von 2,0-2,5 anti-
Xa IU (niedermolekulares Heparin)/ml Plasma als mégliches
Ziel fiir die VTE-Prophylaxe vermutet [13]. Dieser Test ist fiir
Apixaban jedoch noch nicht CE-zertifiziert, die Messung in
Einheiten einer anderen Wirksubstanz (Heparin) als Surrogat
ist nur fiir Studienzwecke, jedoch nicht fiir eine Befunder-
stellung geeignet.

Empfehlungen fiir den Umgang mit
Gerinnungsanalytik/Labor bei NOAC

— Ein generelles therapiebegleitendes Gerinnungsmonito-
ring ist bei NOAC nicht erforderlich.

— In Analogie zu den niedermolekularen Heparinen konnen
aber spezielle klinische Situationen (Notfall, Blutung,
dringender Eingriff, unklare Compliance, ...) eine orien-
tierende Gerinnungsuntersuchung oder eine Wirkspiegel-
bestimmung erforderlich machen.

— NOAC interferieren dosis- und zeitabhingig mit vielen
Gerinnungstests und konnen pathologische Gerinnungs-
werte vortiduschen.

— Bei der Anforderung von Gerinnungsanalytik ist die Wei-
tergabe der Information iiber eine etwaige Antikoagulan-
tientherapie (Substanz, Dosis) verpflichtend.

— Bei bekannter Antikoagulanzientherapie sind dem Labor
der Zeitpunkt der letzten Einnahme/Verabreichung und
der Zeitpunkt der Blutabnahme mitzuteilen.

— Wenn das Ausmaf} der Antikoagulation oder die mogliche
Akkumulation bei eingeschrinkter Nierenfunktion unter-
sucht werden soll, ist der Spitzenspiegel (Blutabnahme
[BA] ca. 2 Std. nach Einnahme) dem Talspiegel (BA vor
nichster Einnahme) vorzuziehen.

— Fiir Information zu einer etwaigen Blutungsneigung, z. B.
préioperativ bei elektivem Eingriff, ist die Talspiegel-Be-
stimmung (BA vor nichster Gabe bzw. nach entsprechen-
dem Pausieren der Medikation) dem Spitzenspiegel vor-
zuziehen (auch fiir die Bestimmung von Globalgerin-
nungsparametern oder Gerinnungsfaktoren giiltig).

— Fiir den direkten Thrombinhemmer Dabigatran wird der-
zeit (Stand November 2011, Osterreich) der CE-zertifi-
zierte Hemoclot-Test empfohlen.

— Normale Ergebnisse fiir Thrombinzeit und APTT bei einer
Blutabnahme nach Absetzen von Dabigatran konnen eine,
durch erhohten Dabigatranspiegel verursachte, Blutungs-
neigung weitgehend ausschlieen. Umgekehrt lassen ver-
langerte Thrombinzeit und verldngerte APTT keinen ver-
lasslichen Riickschluss auf Qualitdt oder Quantitit eines
NOAC zu.

— Fiir Faktor-Xa-Hemmer wie Xarelto werden dzt. (Stand
November 2011, Osterreich) CE-zertifizierte, amidolyti-
sche, anti-Xa-Tests empfohlen. Normale Globalgerin-
nungstests im Talspiegel lassen keinen verlédsslichen Aus-
schluss des Vorliegens eines Faktor-Xa-Hemmers zu. Im
Notfall oder bei Nicht-Verfiigbarkeit eines spezifischen
Tests fiir direkte, orale Faktor-Xa-Hemmer kann ein fiir
Heparin CE-zugelassener, amidolytischer anti-Xa-Test
(bei Ausschluss einer Heparinmedikation) einen Hinweis
auf das Vorliegen eines direkten, oralen Faktor-Xa-Hem-
mers geben.

— Die Abkldrung der Nierenfunktion, der Leberfunktion und
der Thrombozytenzahl vor Beginn der Antikoagulation
mit NOAC scheint sinnvoll und wird bei betagten Patien-
ten sogar empfohlen.
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