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Kongressbericht

Bei ICD-Implantaten kommt es bei Notärzten immer wieder
zu Missverständnissen bei der EKG-Interpretation. Da es sich
oft um ein interdisziplinäres Ärzteteam handelt, ist vielen
Kollegen nicht bewusst, dass mit der Kardioversions- und
Defibrillationsmöglichkeit gleichzeitig noch eine Schritt-
macher- (SM-) Funktion besteht. So kam es in diesem Fall bei
einem ICD-Patienten aufgrund des Monitor-Bildes nach aus-
führlichen Reanimationsmaßnahmen und fehlender Zirkula-
tion bei der Notarztkollegin zu einer Unsicherheit, ob nicht
doch noch ein Erfolg eingetreten sei.

EKG-Beispiel: Letales EKG bei einem Patienten mit
implantiertem Cardioverter und Defibrillator (ICD)
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Wir sehen im Notarzt-EKG eine SM-induzierte elektrome-
chanische Dissoziation, die bei dem abschließenden Todes-
feststellungs-EKG unbeantwortet bleibt (reine SM-Spikes).
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Abbildung 1: Notarzt-EKG-Streifen mit ICD-Schrittmacher-induzierter Repolarisation, darunter identische Schrittmacher-Stimulation ohne Repolarisation.
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