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EKG-Beispiel: 
Pitfall: Automatische Befunderstellung 

beim 12-Kanal-EKG
T. Michalski, G. Schuler, W. Seiringer, F. Krempler

Aus der Orthomedplus und dem Dialyse-Ambulatorium Maxglan, Salzburg

Bei einer Hämodialysepatientin fiel während der nicht-inva-
siven Blutdruckmessung eine Bradykardie auf. Das daraufhin 
veranlasste EKG wurde laut automatischer Befundinterpreta-
tion als Sinustachykardie mit AV-Block Typ-II-Mobitz bewer-
tet. Tatsächlich liegt ein intermittierender supraventrikulärer 
Bigeminus vor.

Der supraventrikuläre Bigeminus ist eher selten und weist auf 
ein zweites Erregungsbildungszentrum im Vorhof hin. Die ini-
tiale Bradykardie bei der Blutdruckmessung kommt durch die 
fehlerhafte Interpretation des Doppelschlages zustande. Der 
Puls ist meist nach dem ersten kräftigen Schlag kaum zu füh-

len. Automatische EKG-Befundinterpretationen sind unvi-
diert nicht zulässig und nur bei der Interpretation des Kam-
merflimmerns durch den automatischen Defibrillator (AED) 
sinnvoll.

Korrespondenzadresse:
Dr. Thomas Michalski
Orthomedplus – Zentrum für Orthopädie und Medizin
A-5020 Salzburg, Rainerstraße 9
E-Mail: t.michalski@orthomedplus.at
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Abbildung 1: a) Automatische Befunderstellung. b) Grundrhythmus Sinusrhythmus mit supraventrikulärer Extrasystolie im Sinne des  Bigeminus. 
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