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EKG-Beispiel
Spike-Artefakte im Routine-EKG

J. Auer, E Gurtner, C. Primus

Aus der Abteilung fir Kardiologie und internistische Intensivmedizin, St. Josef Krankenhaus Braunau

® Fallbericht

Bei einer 82-jahrigen Patientin wurde nach Hospitalisierung
wegen Palpitationen ein EKG (Abb. 1, Abb. 2) angefertigt.

Abbildung 1: Das EKG zeigt einen reguldaren normofrequenten
Sinusrhythmus mit elektrischer Interferenz in Form von regelma-
RBigen Spikes. Die Spikes sind in den Ableitungen Il, I, aVF be-
sonders gut sichtbar.

W

=T, . Y
" [

T el
i e = T T e
]

H A A

Abbildung 2: Detailansicht der Ableitung Il mit Interferenz von
reguldren Kammerkomplexen (Pfeilspitzen) und regelmaBigen
Spikes (Pfeile).

O Tiefe Hirnstimulation (beist bilateral)
O Vagusstimulation
O Zwerchfellstimulation
Sakrale Nervenstimulation
«apinal cord stimulation®
O Knochenstimulation

Abbildung 3: Anwendung extrakardialer elektrischer Stimulati-
ons-Devices in unterschiedlichen Indikationen und in verschiede-
nen klinischen Fachbereichen. Mod. nach [3].
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Anamnestisch ist bei der Patientin ein behandelter arterieller
Hypertonus, ein Diabetes mellitus Typ 2 und eine Hyper-
cholesterindmie bekannt. Wegen einer Stuhlinkontinenz wur-
de etwa ein Jahr vor der aktuellen Hospitalisierung ein sakraler
Neurostimulator implantiert.

Zum Zeitpunkt der aktuellen EKG-Aufzeichnung war die Pa-
tientin asymptomatisch.

B Diskussion

Elektrische Impulse ausgehend von Quellen auflerhalb des
Herzens kénnen zu EKG-Veranderungen fithren [1, 2]. Hau-
fige Ursachen sind elektrischen ,,Storimpulse® wie Wechsel-
strom, inaddquate Erdung und Diathermie bei chirurgischen
Eingriffen.

Extrakardiale Devices werden etwa im Rahmen der ,,spinal
cord stimulation® (Riickenschmerzen, therapierefraktire Mi-
grane, therapierefraktire Angina pectoris, PAVK), der tiefen
Hirnstimulation (Tremor, Dystonie, Mb. Parkinson), der
sakralen Neuromodulation (Stuhlinkontinenz, Harnblasen-
entleerungsstérungen und Urge-Inkontinenz), der Vagus-
stimulation (Herzinsuffizienz, Epilepsie, Depression), der
Karotissinusstimulation (refraktdre Hypertonie), der Magen-
stimulation (Gastroparese), der Zwerchfellstimulation (respi-
ratorische Insuffizienz, Phrenikusparese, zentrale Schlafapno)
und der Knochenstimulation (Frakturheilungsstérungen) ver-
wendet [3] (Abb. 3).

Mit zunehmender Verbreitung der Neurostimulation in unter-
schiedlichen Indikationsgebieten werden in der internistischen
und kardiologischen Praxis von diesen Gerdten ausgehende
Interferenzen und Artefakte im EKG zukiinftig haufiger zu
finden sein.

Die sakrale Neuromodulation stellt eine Form der Therapie der
Stuhlinkontinenz dar [3, 4] (Abb. 4). Diese kann durch elek-
trische Stimulation der Beckenbodennerven zu einer Verbes-
serung der rektalen Sensibilitdt und der Kontinenz beitragen.

¥ Take-Home-Message

Extrakardiale elektrische Stimulations-Devices sind im Rah-
men unterschiedlicher Indikationen in verschiedenen Fach-
bereichen in breiter klinischer Anwendung. Der Kardiologe/
Internist/Kliniker ist am héaufigsten mit EKG-Artefakten in
Zusammenhang mit diesen Devices konfrontiert. Kardiale
Prozeduren (z. B. elektrische Kardioversion, kardiales MRT)
konnen ein Risiko fiir eine nachfolgende Fehlfunktion der ex-
trakardialen elektrischen Stimulationsgerdte darstellen. Eine
Interaktion mit kardialen elektrischen Devices ist moglich und
muss individuell sorgfiltig evaluiert werden.



Abbildung 4: Ubersichtsrontgen mit liegendem Device zur sakra-
len Neuromodulation bei Stuhlinkontinenz.
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