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EKG-Beispiel

Plotzlicher Herztod und AV-nodale Reentry-
Tachykardie (AVNRT) - Zufall oder Zusammenhang?

D. Burkart-Kittner, A. Winter

2. Med. Abteilung, Hanusch-Krankenhaus Wien

Abkiirzungen

AH-Zeit: Zeit vom Vorhof (A) bis zum His-Potential (H)
AICD: Automatischer implantierbarer Kardioverter/Defibrilator
AVNRT: AV-nodale Reentry-Tachykardie

CL: Zyklusldnge

EPU: Elektrophysiologische Untersuchung

S-ICD: Subkutan implantierbarer Kardioverter/Defibrillator
VDD: Vorhofabhingiger Ventrikel-Demand-Schrittmacher
VT: Ventrikuldre Tachykardie

m Fallbericht

Eine sehr sportliche 60-jahrige Frau wurde auf der Strafle
von einem Passanten leblos aufgefunden und sofort Laien-
reanimiert. Der eintreffende Notarzt diagnostizierte Kammer-
flimmern und konnte nach der 3. Defibrillation einen stabilen
Rhythmus erzielen (Abb. 1).

Die Patientin kam intubiert, sediert und gekiihlt zur Akut-An-
giographie in unser Krankenhaus.

In der Koronarangiographie zeigten sich unauffillige Koro-
nararterien, auch ein Mb. Tako-Tsubo wurde ausgeschlossen
(Abb. 2).

Die Patientin konnte bald extubiert werden. Die Repolari-
sationsstorungen normalisierten sich noch am selben Tag.
Die telemetrische Uberwachung zeigte durchwegs normalen
Sinusrhythmus und auch die weiteren 12-Kanal-EKGs waren
vollkommen unauffillig. Echokardiographie, MR-Cor und
CCT zeigten keine AufFilligkeiten.

Unter der Diagnose ,liberlebter plotzlicher Herztod bei idio-
pathischem Kammerflimmern® erhielt die Patientin einen
transvendsen VDD-AICD, nachdem sie einen S-ICD aus per-
sonlichen Griinden abgelehnt hatte. Sie wurde telemedizinisch
versorgt und nach Hause entlassen.
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Abbildung 1: Notarzt-EKG nach 3. Defibrillation: ST-Hebungen in I, Ill, aVF und V-V

Abbildung 2: Rechtes und linkes Koronarsystem, Ventrikulographie
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Ein paar Monate spiter erhielten wir {iber das Telemonitoring-
system die Meldung, dass die Patientin eine Rhythmusstérung
in der VT1-Zone (Monitoringzone) hatte.

Sie wurde einberufen und schilderte, dass sie nach dem Laufen
kurz ohnméchtig war, Tachykardiegefiihl hitte sie aber keines
gehabt. Jetzt ginge es ihr wieder gut.

Im Speicher zeigte sich folgendes Bild:

Aufzeichnungen - Episod

EKG-Beispiel

Die Patientin hatte eine plotzlich einsetzende rhythmische
Tachykardie mit einer mittleren Zykluslinge von 378 ms
(= 159 bpm), das geringste RR-Intervall betrug 307 ms
(= 195 bpm) (Abb. 3).

Dank der VDD-Sonde, einer Ventrikelsonde, die im Vor-
hof einen Sensing-Pol hat und dadurch die atriale Aktivitat
wahrnehmen kann, sieht man, dass die Rhythmusstérung mit
einer atrialen Salve beginnt und im weiteren Verlauf immer
sehr kurz nach dem Ventrikelsignal ein Vorhofsignal kommt.
Auflerdem kann man bei der atrialen Extrasystole eine plotz-
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Abbildung 3: [EGM.
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Abbildung 4: Programmierte
Stimulation.

|

V1

HRA 1/2]

HIS 3/4)

<
——

HIS 57

P Y W

—_—

- mf:‘]ﬁ% fJf@/”—K .
{s
:

cs 910 1’“ \
csTm8 Jf
CS 508 -I'l‘ |l‘v
cs3M .rh
A

C5 172
RVA 172
RVA 314

PR I

| PO U] AN TRPUR PO RO NPR B

| —— | P Lo 1 s 1 . 1 P}
Page: Ablation  Speed: 100 mmis Current Event: e Procedure: PSVT  Date of Procedurs: March 10 2018

Basalng
Currort Event Info: Tima = Ofca6:54, Event #12 Stim1 = HRA 1/2 E<21 E+:32; Stim2 = Off. Stim3 = Off. Stim4 = OfPCL* = 505, PCL® = 600, PCL® = 505, PCL = 600, 5.5, =420, Stimull =5, Site = HRA 1/2;

1
Prodocok:

) Abbildung 5: ,Jump”: sprung-
hafte Verlangerung der AH-

Zeit.

W1

HRA 1/2

HRA 314

HIS 1/2

HIS 3/4

HIS 56

C5 910

CS 78|

19
1 Y, N —
E
T
CS 56

CS 34

Cs 12

RVA 1/2

RVA 314

T Ll | 1 1 1 1 |f 1 1 1 | 1 1

I

L
Fage: Ablation Speed: 100 mm/s. Currant Event: Paced singly Frocadure: PSVT Dt of Procadure: March 10 2016

Protocol: Basolng
Current Event Info: Time = 06:46:56, Event #13  Stim1 = HRA 1/2 E-:31 E+:32; 5m2 = Off. Stm3 = Off; SSimd4 = OfPCL" = 800, PCL" = 565, PCL" = £00, PCL = 585, 5,5 =410, Stimuli = S Site = HRA 112,

Somit war der hochgradige V. a. eine AVNRT und nicht auf
eine VT gegeben.

Die Patientin wurde einer EPU unterzogen, wo unser Verdacht
bestatigt wurde. Mittels programmierter Stimulation konnten
wir eindeutig einen ,jump” (sprungartige Verlangerung der
AH-Zeit) als Hinweis fiir einen dualen AV-Knoten und auch
ganz leicht eine typische AVNRT (,,slow-fast“) mit einer &hn-
lichen Zyklusldnge wie im Speicher auslosen.

Anschlieflend konnten wir den ,,Slow pathway* mittels Hoch-

frequenzablation eliminieren (Abb. 4-7).
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In der Wartezeit wurden zusétzlich noch andere Stimulations-
mandver durchgefiihrt, um eine akzessorische Leitungsbahn
oder andere Rhythmusstérungen als Ursache fiir den {iberleb-
ten plotzlichen Herztod auszuschlief3en.

Seither hatte die Patientin keinerlei Rhythmusereignisse im
Speicher und auch keine Synkopen gehabt.
® Diskussion

Ob die AVNRT die Ursache fiir den iiberlebten plétzlichen
Herztod war, bleibt natiirlich Spekulation.
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Abbildung 6: Wahrend EPU
ausgeloste  AVNRT:  rhythmi-
sche Schmalkomplextachykar-
die mit einer Zykluslange (CL)
von 360 ms (= 167 bpm). Nach-
dem Ventrikel und Vorhof na-
hezu zeitgleich erregt werden,
ist die P-Welle im QRS-Komplex
versteckt und daher nicht sicht-
bar (,slow-fast-type”).
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Abbildung 7: Durchleuchtung wahrend Ablation des,Slow pathway”.

Man weifl um den Zusammenhang zwischen orthodrom
schnell leitenden akzessorischen Leitungsbahnen, die bei Vor-
hofflimmern in ein Kammerflimmern degenerieren konnen,
iber die AVNRT in Kombination mit einem plotzlichen Herz-
tod gibt es nur wenig bis kaum Literatur.

Im Jahr 1991 untersuchten Wang et al. [1] Patienten mit su-
praventrikuldren Tachykardien und iiberlebtem plétzlichen
Herztod. In der Patientenkohorte mit AVNRT diirfte ein durch

die Tachykardie induzierter Koronarspasmus ein Ausloser
fir Kammerflimmern gewesen sein, was auch gut zu unserer
Patientin passen wiirde, wenn man sich das erste EKG nach
erfolgreicher Defibrillation mit seinen ST-Streckenhebungen
ansieht.

Goldberger et al. beschrieben interessanterweise ein gehauftes
Auftreten von AVNRT bei AICD-Patienten im Gegensatz zur
Normalbevélkerung. Mégliche Ursachen konnten die bessere
Detektionsmoglichkeit durch den AICD oder elektroanatomi-
sche Veranderungen im Bereich des AV-Knotens aufgrund der
zugrunde liegenden Herzerkrankung sein [2].

NB: Hitte die Patientin einen S-ICD gehabt, wire diese Rhyth-
musstérung gar nicht detektiert und abgespeichert worden, da
standardmiflig beim S-ICD erst ab 300 ms (= 200 bpm) die
Conditional-Zone und ab 261 ms (= 230 bpm) die Schock-
Zone programmiert ist.
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